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DESCRIPTION:

Expandable (not shown)

The Mercury Medical® OMNI-LINK® or FLEX-LINK® was designed to extend the patient valve on the

Mercury® CPR Bag Series and not add additiona
FLEX-LINK® absorbs movement, provides flexibil
situations.

DIRECTIONS FOR USE:
. Insert the male connector of the OMNI-LINK®

valve in the female connector. See Figure 2.
. Make sure fittings are secure before use.
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. Dispose of according to facility protocol.

WARNING:

| dead space to the system. The OMNI-LINK® or
lity and accommodates a long reach in compromising

. For Omni-Link: To use, remove the patient valve from the CPR Bag Series. See Figure 1.

or FLEX-LINK® into the bag and insert the patient

. Flex-Link can be expanded by pulling from both sides simultaneously.

— Do not insert the patient swivel connector (patient port) into the OMNI-LINK® or FLEX-LINK®.
— Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer
and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
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DESCRIPTION :

Extensible (non illustré)

L'OMNI-LINK® ou FLEX-LINK® Mercury Medical® a été congu pour allonger la valve du patient sur la
série de poches CPR Mercury® sans ajouter d’espace mort supplémentaire dans le systéme. LOMNI-

LINK® ou le FLEX-LINK® absorbe le mouvem
portée dans les situations difficiles.

MODE D’EMPLOI :

ent, procure une certaine flexibilité et donne une longue

1. Pour 'Omni-Link : pour utiliser, enlever la valve du patient de la poche CPR. Voir figure 1.

2. Insérer le connecteur male de 'OMNI-LINK® ou du FLEX-LINK® dans la poche et insérer la valve du

3.
4.
5.

patient dans le connecteur femelle. Voir figure 2.

S’assurer que les raccords sont sdrs avant usage.

Le Flex-Link peut étre allongé en tirant en méme temps aux deux extrémités.
Eliminer selon le protocole en vigueur dans I'établissement.

AVERTISSEMENT :

— Ne pas insérer le connecteur pivotant du patient (port patient) dans 'OMNI-LINK® ou le FLEX-LINK®.

Tout incident grave apparu en rapport avec le dispositive doit étre signalé au fabricant et a l'autorité
compétente de I'Etat membre dans lequel se trouve I'utilisateur et/ou le patient.

Mercgt)/Med@ *

Superior Solutions

11300 - 49th Street North (da)
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

OMNI-LINK® FLEX-LINK®

(iD=

Kan udvides (ikke vist)

BESKRIVELSE:

Mercury Medical OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® blev designet til at udvide patientventilen pa Mercury
CPR Pose Serie og ikke tilfgje ekstra dedomrade til systemet. OMNI-LINK® eller FLEX-LINK®
absorberer bevaegelse, giver fleksibilitet og giver plads til lang raekkevidde i kompromitterende
situationer.

BRUGSANVISNING:

. Til Omni-link: For brug, fiern patient ventilen fra CPR Pose Serie. Se figur 1.

. Tilslut hanstikket pa OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® pa posen, og tilslut patientventilen i hunstik.
Se figur 2.

. Serg for, at alt er tilsluttet korrekt inden brug.

. Flex-Link kan udvides ved at treekke i begge sider samtidigt.

. Bortskaffes i henhold til anlaeggets protokol.

ADVARSEL:

- Tilslut ikke patient drejekontakten (patientport) i OMNI-LINK® eller FLEX-LINK®

- Alle alvorlige haendelser, der finder sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til
producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten
befinder sig.
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uittrekbaar (niet afgebeeld)

BESCHRIJVING:

De Mercury Medical® OMNI-LINK® of FLEX-LINK® is ontworpen voor verlenging van de patiéntafsluiter op
de Mercury® beademingsballonnen zonder dat hierbij de dode ruimte van het systeem toeneemt. De
OMNI-LINK® of FLEX-LINK® absorbeert beweging, biedt flexibiliteit en zorgt voor een groot bewegings-
bereik in moeilijke situaties.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Voor de Omni-Link: om te gebruiken, de patiéntafsluiter van de beademingsballon verwijderen. Zie
afbeelding 1.

2. Steek de uitwendige connector van de OMNI-LINK® of FLEX-LINK® in de ballon en steek de

patiéntafsluiter in de inwendige connector. Zie afbeelding 2.
. Zorg dat de fittingen goed op elkaar zijn bevestigd voordat u het product gebruikt.
. U verlengt de Flex-Link door tegelijkertijd aan beide uiteinden te trekken.
. Gooi het product weg volgens het protocol van de installatie.

WAARSCHUWING:

— De connector op de patiéntwartel (patiéntpoort) mag niet in de OMNI-LINK® of FLEX-LINK® worden
gestoken.

— Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént is gevestigd.
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Dehnbar (nicht abgebildet)

BESCHREIBUNG:

Die Mercury Medical® OMNI-LINK®- bzw. FLEX-LINK® -Vorrichtung wurde zur Verlangerung des
Patientenventils an der CPR-Beutelserie von Mercury® entwickelt, ohne dem System weiteren Totraum
hinzuzufiigen. Die OMNI-LINK® - bzw. FLEX-LINK® - Vorrichtung absorbiert Bewegungen, bietet
Flexibilitat und hilft in Situationen, in denen eine langere Reichweite erforderlich ist.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Fir Omni-Link: Zur Verwendung das Patientenventil von der CPR-Beutelserie entfernen. Siehe
Abbildung 1.
2. Den Steckanschluss der OMNI-LINK®- bzw. FLEX-LINK®-Vorrichtung in den Beutel stecken und
das Patientenventil in die Anschlussbuchse stecken. Siehe Abbildung 2.
. Vor Gebrauch priifen, ob die Anschlussstiicke fest sitzen.
Die Flex-Link-Vorrichtung kann durch gleichzeitiges Ziehen an beiden Enden expandiert werden.
Entsorgen Sie das Produkt gemaR dem Betriebsprotokoll.

WARNUNG:

opw

— Nicht den Patienten-Drehanschluss (Patienten-Port) in die OMNI-LINK®- bzw. FLEX-LINK®-Vorrichtung

stecken.

— Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte
dem Hersteller und der zustandigen Behdrde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder
Patient ansassig ist, gemeldet werden.
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Emekraoio (Sev palverar omy ekova)

MEPITPA®H:

To Mercury Medical® OMNI-LINK® rj FLEX-LINK® éxei oxedlaoTei yia TV emméktaon g BaABidag Tou
a0BevoUg OTIG 0akoUAEG TnG oelpdg Mercury® CPR kai Sev TTPOCBETEN ETTITTAEOV VEKPO XWPO OTO 0UCTNUA.
To OMNI-LINK® fj 1o FLEX-LINK® amoppo@olv Tnv kivnon, Trapéxouv eueNigia kai peyaAlTepn €KTaon o€
OUOKOAEG TTEPITITWOEIG.

OAHFIEZ XPHZHZ:

1. Tia To Omni-Link: MNa mn xprion, agaipéoTe T BaABida Tou acBevolg atméd Tn oakoUAa Tng oeipdg CPR.
Aeite TV Eikéva 1.

ol N

Eiodyete Tov apoeviké ouvdetipa Tou OMNI-LINK® A Tou FLEX-LINK® o1n oakoUAa kai EI0dyeTe T
BaABida Tou aoBevoug oTo BnAuKG cuVdETAPa. AtiTe TNV Eikéva 2.

BeBaiwBeite 6T 01 TTPOCAPHOYEG Eival A0PAADG TUVBEPEVEG TTPIV TN XPrOT.

Mtopeite va emekTeiveTe 10 Flex-Link TpaBwvrag kai Tig 300 TTAEUPES TaUTOXpOVA.

ATroppiyTe CUNQWVA HE TO TIPWTOKOAAO EYKATACTAONG.

MNPOEIAOMNOIHZH:

Mnv l0dyeTe Tov TIEPIOTPOPIKG OUVDETAPa (BUpa acBevoug) ato OMNI-LINK® A o FLEX-LINK®.
OTro108ATTIOTE GOPBAPO TTEPIOTATIKG TIPOKUWEI OE OXECT UE TN CUOKEUN TTPETTEI VA OVOQEPETAI OTOV
KATOOKEUOOTH Kal TNV appodia apxr Tou kpdroug péhoug aTo otroio BpiokeTal 0 XproTng kaifj o
aoBevrig.
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Expandable (not shown)

KUVAUS:

Mercury Medical® OMNI-LINK®tai FLEX-LINK®on suunniteltu laajentamaan Mercury®CPR-laukkusar-
jan potilasventtiilideika lisddméaan jérjestelmaan lisdé vapaata tilaa. OMNI-LINK®tai FLEX-LINK®vai-
mentaa liikettd, tarjoaa joustavuutta jamahdollistaa pitkén ulottuvuuden hankalissa tilanteissa.

KAYTTOOHJEET

1. Omni-Linkin kayttoa varten: Poista potilasventtiili CPR-laukkusarjan laukusta. Katso kuva 1.

2. Aseta OMNI-LINK®- tai FLEX-LINK®-laitteen urosliitin pussiin ja aseta potilasventtiili naarasliittimeen.
Katso kuva 2.

3. Varmista, etta liitokset ovat huolellisesti kiinni ennen kayttoa.

4. Flex-Linkin pituutta voidaan jatkaa vetdmalla molemmilta puolilta samanaikaisesti.

5. Havita laitoksen protokollan mukaisesti.

VAROITUS:

— Ala aseta kadnnettavaa potilasliitinta (potilasporttia) OMNI-LINK®- tai FLEX-LINK®-laitteeseen.

— Kaikki laitteeseen liittyvat vakavat atilanteet on iimoitettava valmistajalle ja sen jasenvaltion toimi-
valtaiselle viranomaiselle,jossa kaytt: a/tai potilas asuu.
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Espansibile (non mostrato)

DESCRIZIONE:

Il Mercury Medical® OMNI-LINK® o il FLEX-LINK® sono stati realizzati per allungare la portata della
valvola di aspirazione sui palloncini Mercury® serie CPR e non per aggiungere altro spazio morto al
sistema. LOMNI-LINK® o il FLEX-LINK® assorbe i movimenti, garantisce flessibilita e allunga la portata
in situazioni difficili.

ISTRUZIONI PER L’'USO

1. Omni-Link: per l'uso, estrarre la valvola di espirazione dal palloncino serie CPR. Vedere la figura 1.
2. Inserire il connettore maschio del’lOMNI-LINK® o del FLEX-LINK® nel palloncino e inserire la
valvola di espirazione nel connettore femmina. Vedere la figura 2.

3. Accertarsi che i raccordi siano saldi prima dell'uso.
4.
5. Smaltire secondo il protocollo dell'impianto.

Il Flex-Link puo essere allungato tirando contemporaneamente da entrambi i lati.

AVVERTENZA

Non inserire il raccordo girevole del paziente (presa del paziente) nell OMNI-LINK® o nel FLEX-LINK®.
Ogni grave incidente avvenuto in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e
all'autorita competente dello Stato membro in cui ha sede I'utilizzatore e/o il paziente.
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—
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Utvidbar (vises ikke)

BESKRIVELSE:

Mercury Medical® OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® er desiget for & forlenge pasientventilen pa Mercury®
CPR-poseserien uten & legge til mer dgdrom i systemet. OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® absorberer
bevegelse, gir fleksibilitet og gir lengre rekkevidde i kompromitterende situasjoner.

BRUKSANVISNING:

. For Omni-Link: Fjern forst pasientventilen fra CPR-poseserien. Se Figur 1.

. Sett hannkontakten til OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® i posen og sett pasientventilen i
hunnkontakten. Se Figur 2.

. Pase at koblingene sitter godt far bruk.

. Flex-Link kan forlenges ved & trekke samtidig fra begge sider.

. Avhendes i henhold til virksomhetens rutiner.

PN

arw

ADVARSEL:

— Ikke sett pasientsvivelkontakten (pasientporten) i OMNI-LINK® eller FLEX-LINK®.

— Enhver alvorlig hendelse forbundet med enheten skal rapporteres til fabrikanten og kompetent
myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten holder til.

CPR-poseserie
Pasientv
entil

i

OMNI-LINK® eler
FLEX-LINK®

Figur 1
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Expansible (no se muestra)

DESCRIPCION:

Mercury Medical® OMNI-LINK® o FLEX-LINK® se han disefiado para extender la valvula del paciente en
la bolsa de reanimacion cardiopulmonar Series Mercury® para no afiadir mas espacio muerto al sistema.
OMNI-LINK® o FLEX-LINK® absorben el movimiento, ofrecen flexibilidad y se adaptan a situaciones com-
prometedoras.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Para Omni-Link: Para utilizar, retire la valvula del paciente de la bolsa de reanimacion
cardiopulmonar Series. Vea la Figura 1.

2. Introduzca el conector macho de OMNI-LINK® o FLEX-LINK® en la bolsa e inserte la valvula
del paciente en el conector hembra. Vea la Figura 2.

3. Asegurese de que los conectores estan bien seguros antes de usar.

4. Flex-Link puede expandirse tirando simultdneamente de ambos lados.

5. Deséchelo de acuerdo con el protocolo de la instalacion.

ADVERTENCIA:

— No introduzca el conector giratorio del paciente (puerto del paciente) en el OMNI-LINK® o
FLEX-LINK®.

— Todo incidente grave que se haya producido en relacién con el producto se debera notificar al
fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o
el paciente.

Bolsa de reanimacién
cardiopulmonar (CPR) Series

Valvula del
paciente O
% Figura 1
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| ®
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Rozszerzalny (nie przedstawiono)

OPIS:

tacznik Mercury Medical® OMNI-LINK® lub FLEX-LINK® jest przeznaczony do wydtuzania potaczenia z
workiem samorozprezalnym CPR serii Mercury® i nie wprowadza do uktadu dodatkowej martwej
przestrzeni. OMNI-LINK® lub FLEX-LINK® pochtania przemieszczenia, zapewnia elastyczno$¢ i dos-
tosowuje sie do zwiekszonego zasiegu w trudnych sytuacjach.

SPOSOB UZYCIA:

1. W przypadku tgcznika Omni-Link: w celu uzycia nalezy zdja¢ zawér maski pacjenta z worka serii
CPR. Patrz Rysunek 1.

2. Wsung¢ ztacze meskie tacznika OMNI-LINK® lub FLEX-LINK® do worka oraz wsungé¢ zawdr
maski pacjenta do ztacza zewnetrznego. Patrz Rysunek 2.

3. Przed uzyciem sprawdzi¢ pewno$¢ potgczen.

4. tacznik Flex-Link mozna wydtuzac, rozciggajac go z obu koncéw réwnoczesnie.

5. Usuwac zgodnie z protokotem zaktadowym.

OSTRZEZENIE:

— Nie wktada¢ obrotowego zlacza maski pacjenta (port pacjenta) do tacznika OMNI-LINK® lub
FLEX-LINK®.

— O kazdym powaznym incydencie dotyczacym produktu nalezy powiadomi¢ producenta oraz wtasciwy
organ panstwa czlonkowskiego, w ktérym uzytkownik lub pacjent ma siedzibe.
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OMNI-LINK® FLEX-LINK®
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BESKRIVNING:

Mercury Medical® OMNI-LINK® och FLEX-LINK® har utformats fér att utdka patientventilen pa
Mercury® CPR Bag Series och férhindra ytterligare outnyttjat utrymme i systemet. OMNI-LINK® och
FLEX-LINK® absorberar rérelser, ger flexibilitet och méjliggér lang réckvidd i svara situationer.

HANDHAVANDE:

. Omni-Link: Fér anvéndning tas patientventilen bort fran CPR Bag Series. Se bild 1.

2. Férin hankopplingen fran OMNI-LINK® eller FLEX-LINK® i pasen och fér in patientventilen i
honkopplingen. Se bild 2.

. Se till att kopplingarna ar sékra fére anvandning.

. Flex-Link kan expanderas genom att dra fran bada sidor samtidigt.

. Anvénd enligt lokalt protokoll.

VARNING:

— Férinte in den ledade patientkopplingen (patientporten) i OMNI-LINK® eller FLEX-LINK®.

— Alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med anordningen skall rapporteras till
tillverkaren och den reglerande myndigheten i den medlemsstat i vilken anvandaren och/eller
patienten ar etablerad.
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DESCRIGAO:

O Mercury Medical® OMNI-LINK® ou FLEX-LINK® foi concebido para aumentar a valvula de paciente
no Mercury® RCP Série Ambu e néo acrescentar espago morto ao sistema. O OMNI-LINK® ou
FLEX-LINK® absorve o movimento, fornece flexibilidade e inclui um longo alcance em situagdes em
que é necessario chegar a compromisso.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO:

1. Para o Omni-Link: para utilizar, remover a valvula de paciente de RCP Série Ambu. Ver Figura 1.

2. Inserir o conector macho do OMNI-LINK® ou FLEX-LINK® no ambu e inserir a valvula de
paciente no conector fémea. Ver Figura 2.

3. Certificar-se de que os encaixes estdo apertados antes de utilizar.

4. O Flex-Link pode ser expandido puxando ambos os lados simultaneamente.

5. Descarte de acordo com o protocolo da instalago.

ADVERTENCIA:

— Néo inserir o conector giratério do paciente (porta do paciente) no OMNI-LINK® ou FLEX-LINK®.

— Todos os incidentes graves que tenham ocorrido em relagéo ao dispositivo devem ser
comunicados ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador
e/ou o doente se encontram estabelecidos.
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DESCRIERE:

Mercury Medical OMNI-LINK® sau FLEX-LINK® a fost proiectat pentru a extinde valva pentru pacient
la seria de baloane pentru RCP Mercury CPR si pentru a nu adauga spatiu mort suplimentar in sistem.
OMNI-LINK® sau FLEX-LINK® absoarbe miscarile, asigura flexibilitate si are o raza mare de actiune
pentru situatiile compromitatoare.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1.

Pentru Omni-link: pentru utilizare, scoateti valva pentru pacient din seria de baloane pentru RCP.
Consultati Figura 1.

2. Introduceti conectorul tata al OMNI-LINK® sau FLEX-LINK® in balon si introduceti valva pentru

pacient in conectorul mama. Consultati Figura 2.
3. Asigurati-va ca fitingurile sunt bine stranse inainte de utilizare.
4. Flex-Link poate fi extins tragand simultan din ambele parti.
5. Eliminati valva conform protocolului unitatii.
AVERTISMENT:
- Nu introduceti conectorul pivotant pentru pacient (portul pentru pacient) in OMNI-LINK®

sau FLEX-LINK®.
- Orice incident grav care apare legat de utilizarea dispozitivului trebuie raportat producatorului si

autoritatii competente din statul membru in care este stabilit utilizatorul si/sau pacientul.
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